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РУССКИЙ
Инструкция
Офтальмологический фонарик HEINE

Перед использованием офтальмологического фонарика HEINE внимательно 
прочтите данную инструкцию по применению и сохраните ее для дальнейшего 
использования.

Изделие должно быть утилизировано как отдельные электрические и 
электронные устройства.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Назначение: Офтальмологическая лампа HEINE предназначена предназначен 
исключительно для исследования глаз и, в частности, передних сегментов глаза.

Для безопасной работы: Офтальмологическая лампа HEINE предназначена 
предназначен исключительно для исследования глаз и, в частности, передних сегментов 
глаза.

Использование и функции
С помощью регулирующей втулки с насечками (1) можно установить 3 круглые аперуры 
разных размеров, синий фильтр и щелевую апертуру. Управление возможно во время 
исследования большим пальцем руки или большим и указательным пальцами руки, 
держащей рукоятку.

Изображения с апертурой отображаются в фокусе на расстоянии 100 мм перед 
осветителем и имеют следующие размеры:

Большая апертура и синий фильтр: Ø 10,5 мм
Средняя апертура:  Ø6,5 мм
Малая апертура:  Ø 4 мм
Щелевая апертура: 10,5 x 0,7 мм

Замена лампы
Пожалуйста, обратите внимание: правильное функционирование этого прибора 
гарантируется только при использовании оригинальных ламп HEINE.      

• Снимите фонарик с рукоятки.
• В случае исполнения со штепсельным соединением (2) отвинтите его от головки     		
   фонарика.
• Извлеките использованную лампу из головки.
• Перед установкой новой лампы протрите ее верхнюю часть мягкой тканью.
• При необходимости вкрутите штекерное соединение (2) обратно и установите фонарик 	
   на рукоятку.

Уход и обслуживание
Очистите корпус с помощью мягкого моющего средства и мягкой ткани. Для очистки 
линзы лучше всего использовать ватную палочку, смоченную небольшим количеством 
спирта, круговыми движениями от центра линзы наружу.    
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