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Гигиеническая обработка

Офтальмоскоп BETA X
Общие предупреждения и информация о безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Этот символ указывает на потенциально опасные 
ситуации. Игнорирование соответствующих указаний может привести к ущербу 
лёгкой и средней степени тяжести. 
УКАЗАНИЕ! Этот символ используется для информации, которая важна, но не 
связана с опасностью.
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Следующая информация о гигиенической обработке должна применяться 
в соответствии с национальными стандартами, законами, руководствами и 
рекомендациями. Описанные меры гигиенической обработки не заменяют 
действующих правил компании.

В случае возможного загрязнения проведите гигиеническую обработку 
инструмента.

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG разрешает использовать только 
рекомендованные здесь средства и методы.

Гигиеническую обработку должен проводить только человек, имеющий 
достаточный профессиональный опыт.

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями производителя применяемого 
средства обработки.

Если используется процедура обработки, отличная от описанной в данной 
инструкции, должна быть проведена утвержденная и валидированная 
процедура обработки.

Избегайте попадания жидкости в устройство.

Ограничение по
обработке

Регулярно проверяйте целостность устройства. 
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Дезинфекция протиранием
1. Подготовка

Выключите устройство и дайте ему остыть.
2. Ручная очистка и дезинфекция

Следите за тем, чтобы все поверхности были полностью увлажнены в течение всего времени
экспозиции, указанного производителем дезинфицирующего средства. При необходимости
увеличьте количество процедур протирания и/или количество салфеток.
Оборудование

• Чистящее средство, при необходимости: ферментное (например, neodisher MediClean)
• Дезинфицирующее средство:

спиртовое (например, Incidin Alcohol Wipes или mikrozid universal wipes)
или спиртовое + четвертичные аммониевые соединения (например, Super Sani­Cloth)

• Если вы используете средства для обработки, отличные от рекомендованных,
убедитесь, что они не пенятся.

Выполнение
• При сильном загрязнении перед дезинфекцией дезинфицирующей салфеткой можно

сначала очистить устройство салфеткой, смоченной чистящим средством.
• Очистите и продезинфицируйте устройство вручную.
• Уделяйте особое внимание труднодоступным участкам.
• Тщательно протирайте поверхности, к которым прикасались: например, элементы

управления, поворотные регуляторы, фиксаторы.
• Для обработки поворотных элементов используйте новую дезинфицирующую салфетку.
• Обрабатывайте все поворотные и подвижные элементы по очереди:

o Для этого поворачивайте все поворотные элементы пошагово. Перед
переходом к следующему участку тщательно протрите каждый участок
салфеткой.

o Повторяйте эти действия, пока поворотные элементы не будут протерты не
менее трех раз в каждом положении.

o Тщательно протирайте канавки на выключателе On/Off и регуляторе яркости в
направлении канавки.

o Также протирайте боковые поверхности колесиков.
o Протирайте тумблер также с боковых сторон.

• Удалите остатки салфеткой, смоченной чистой водой, и высушите устройство.
Дополнительно следуйте инструкциям производителя средства для обработки.

3. Осмотр и проверка функционирования
• Проверьте устройство на наличие видимых загрязнений или потертостей. При

необходимости выполните обработку повторно. Утилизируйте устройство, если
загрязнения невозможно удалить.

• Перед использованием проверьте правильность работы устройства! Не используйте
устройство при наличии видимых признаков повреждения.

4. Хранение
Храните его так, чтобы оно было защищено от повторной контаминации, пыли и влаги.
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